
標準混濁管

陽性

陰性

1:10 1:20 1:40 1:80  1:160

1:10 1:20 1:40 1:80 1:160

試験管凝集反応 実施例

40倍希釈で50 %凝集（凝集スコア2）以上

20倍希釈で25 %凝集（凝集スコア1）以下

凝集があると
沈殿は管底に広がる

凝集がないと
沈殿は目玉状
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凝集度
++++ +++ ++ + -

100 % 75 % 50 % 25 % 0 %

凝集スコア 4 3 2 1 0

凝集度
++++ ++++ +++ - -

100 % 100 % 75 % 0 % 0 %

凝集スコア 4 4 3 0 0

10倍希釈管底

10倍希釈管底
凝集度

- - - - -

0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

凝集スコア 0 0 0 0 0
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